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Slike 1, 2 i 3: vanjska ambalaža elektroda 
 
 

 

Slika 4: broj modela (REF) i broj serije (LOT) na oznaci na vanjskoj ambalaži 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 77: broj mode
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2. Tvrtka  OLYMPUS  preporučuje  da  prekinete  upotrebljavati  sve  zahvaćene  elektrode  koje  ste 

pronašli u vašem inventaru. 

3. Obratite se svom  lokalnom predstavniku tvrtke OLYMPUS na 091/4899‐063. Dobit ćete upute o 

vraćanju zahvaćenih elektroda te o besplatnoj zamjeni elektroda. 

4. Molimo  vas da putem priloženog obrasca  za odgovor potvrdite  jeste  li primili ovu obavijest o 

sigurnosti uporabe uređaja („FSN”) / obavijest o uklanjanju proizvoda. Molimo vas da navedete 

količinu svih zahvaćenih elektroda koje ste pronašli u vašem inventaru i koje kanite vratiti. 

5. Faksirajte  ili  elektronskom poštom pošaljite popunjeni obrazac  za odgovor u Olympus na broj 

telefaksa 01/4669‐915 ili na e‐mail adresu: davor.bozic@olympus‐europa.com. 

Državno nadležno tijelo upoznato je s ovom radnjom. 
 
Tvrtka OLYMPUS  ispričava se za sve neugodnosti koje bi ova radnja mogla uzrokovati te cijeni vašu 
suradnju u rješavanju nastale situacije. Imate li bilo kakvih pitanja ili nedoumica, slobodno me izravno 
kontaktirajte na broj telefona 091/4899‐063 ili na e‐mail adresu: davor.bozic@olympus‐europa.com. 
 
S poštovanjem, 
 
 
Davor Božić, 
Voditelj servisa 
 
 
 
Olympus Czech Group s.r.o.,  
Podružnica Zagreb 


